
 GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 
SZPITAL KLINICZNY 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Polna 33, 60-535 Poznań 

     NIP: 781-16-21-484 
     REGON: 000288840 
     KRS: 0000002866 

 

 

www.gpsk.ump.edu.pl 
 

 

    

 

                      Dział Zamówień Publicznych 
                    tel. 61 841 95 15, 61 841 96 20 

                                             e-mail: aszczeblowska@gpsk.ump.edu.pl 

 

     Strona 1 z 2 

                                   Poznań,  dnia  05. 09. 2017 r. 

Dz. Z. P. 23/ 21/ 17                                                

 

 Uczestnicy  postępowania   

       prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o wartości  zamówienia  powyżej   równowartości  kwoty  określonej w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na  dostawę  

wyrobów medycznych jednorazowego użytku, opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   w  dniu  

23.08.2017r.  2017 /S 160 - 329927.    

                

          WYJAŚNIENIE NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu 

Zamawiającego Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w  Poznaniu, 

na  podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 

1579) wyjaśniam:  

Zestaw nr 1 

Część nr 10, pozycja 7 -  Czy Zamawiający dopuści pincetę anatomiczną o długości w zakresie 12-14 cm, spełniającą pozostałe 

parametry? 

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza. 

Część nr 10, pozycja 8 -  Czy Zamawiający dopuści kateter typu Redon o długości 800 mm z zaoblonym otworem centralnym oraz 

naprzeciwległą perforacją na długości 15 cm, pakowane w sposób zwinięty, spełniające pozostałe parametry? 

Odp: Nie, zamawiający  nie dopuszcza katetera pakowanego w sposób zwinięty. 

Część nr 10, pozycja 8 -  Czy Zamawiający dopuści kateter typu Redon o długości 700 mm z zaoblonym otworem centralnym oraz 

naprzeciwległą perforacją na długości 14 cm, pakowane podłużnie, spełniające pozostałe parametry? 

Odp: Nie, zamawiający nie dopuszcza. 

Część nr 10, pozycja 9 -  Czy Zamawiający dopuści dren do drenażu jamy brzusznej o długości 40 cm, wykonany z miękkiego PCV o 

jakości medycznej z otworem centralnym i 5 otworami bocznymi, spełniający pozostałe parametry? 

Odp: Nie, zamawiający  nie dopuszcza. 
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Część nr 10, pozycja 11 -  Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 11 z pakietu 10 do osobnego zadania tak, by umożliwić 

składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy 

równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu. 

Odp: NIe, zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu 10 poz. 11. 

Zestaw nr 2 

Dot. Części 7, pozycja 1 

Czy Zamawiający dopuści wzierniki w rozmiarach XS – L? 

Odp: Nie, zamawiający  nie dopuszcza.       

 

 


