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                                    Poznań,  dnia   19. 12. 2017 r. 

 

Dz. Z. P. 30/ 39 / 17                                      

                                     

                                                                                       Uczestnicy  postępowania   

         prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o wartości  zamówienia  powyżej   równowartości  kwoty  określonej w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na  dostawę  wyrobów 

medycznych, opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   w  dniu  21.11.2017 r.  2017 /S 223-463243.    

                        

                                         WYJAŚNIENIE  8  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu 

Zamawiającego Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w  Poznaniu, na  

podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579) 

wyjaśniam:  

 

ZESTAW 1 

Dotyczy części 7 poz. 1 

 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą 0,45x12 lub 0,4x13?  

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Dotyczy części 7 poz. 1 

 Czy Zamawiający dopuści strzykawki wykonane z polipropylenu/polietylenu?  

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

Dotyczy części 7 poz. 1 

 Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 100 szt?  

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Dotyczy części 7 poz. 1 

 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców. 

Bez podziału pakietu ofertę złoży tylko jeden konkretny Wykonawca  

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ. 
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Dotyczy części 7 poz. 2,3 

 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml wyskalowane co 1ml do 50 ml spełniające pozostałe 

wymogi SIWZ? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Dotyczy części 9 poz. 8 

 Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą co 0,5ml gdyż właśnie taka skala jest skalą standardową dla strzykawek 10ml 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Dotyczy części 9 poz. 9 

 Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą co 1 ml gdyż właśnie taka skala jest skalą standardową dla strzykawek 20ml  

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Dotyczy części 9 poz. 12-14 

 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie 

Wykonawców a Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych ofert cenowych. Bez podziału pakietu ofertę złoży tylko jeden 

konkretny Wykonawca 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

Dotyczy części 14 poz. 1 

 Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wysokości 120mm?  

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

dotyczy SIWZ 

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. 

U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów 

medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi 

środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów 

przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?  

Odp. Zamawiający nie określił w specyfikacji  sposobu transportu  wyrobów medycznych. Jednocześnie zamawiający 

nadmienia, iż transport wyrobów medycznych winien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 

zakresie. 
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Dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem? 

Odp. Przedmiot zamówienia wykonawca dostarcza i rozładowuje do magazynu medycznego, gdzie zostaje odebrany i 

sprawdzony przez osobę upoważnioną. 

 
ZESTAW 2 

Pytanie 1 

Część nr 14, poz. 1 

1. Czy Zamawiający dopuszcza pojemność 0,6L? 

Odp. Zgodnie z SIWZ 

 

2. Czy Zamawiający wymaga wskaźnik zamknięcia – bez możliwości ponownego otwarcia? 

Odp. Zgodnie z SIWZ 

 

3. Czy Zamawiający wymaga, aby pokrywa była wyposażona z przymocowanym na stałe nie urywającym się wieczkiem? 

Odp. Zgodnie z SIWZ 

 

4. Czy Zamawiający wymaga etykiety w języku polskim i angielskim ze wskazaniami wg Rozporządzenia z dn. 05.10.2017? 

Odp. Nie 

 

5. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany pojemnik był w kartonie?  

Odp. Nie 

 

Pytanie 2 

Część nr 14, poz. 2 

1. Czy Zamawiający wymaga pokrywy zatrzaskowej z przymocowanym nie urywającym się wieczkiem w czasie eksploatacji? 

Odp. Zgodnie z SIWZ 

 

2. Czy Zamawiający wymaga/ dopuszcza otwór wrzutowy w kształcie owalnym z nakładką do zdejmowania igieł o wymiarach 

70/100 mm? 

Odp. Zgodnie z SIWZ 

 

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na możliwość powiększenia otworu wrzutowego pojemnika na odpady poprzez wyłamanie 

pasków zabezpieczających (możliwość wykorzystania pojemnika do zbierania narzędzi ostrych i organicznych) 

Odp. Zgodnie z SIWZ 
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4. Czy Zamawiający wymaga etykiety w języku polskim i angielskim ze wskazaniami wg Rozporządzenia z dn. 05.10.2017? 

Odp. Nie 

 

5. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany pojemnik był w kartonie dla lepszego magazynowania i logistyki? 

Odp. Nie 

 

Pytanie 3 

Część nr 14, poz. 3 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy pojemnik może posiadać okrągły kształt i wysokość 30 cm? Czy 

pojemnik może posiadać możliwość poszerzenia otworu wrzutowego? Czy średnica górna może wynosić 240 mm?  

Odp. Zgodnie z SIWZ 

 

 

 


