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Uczestnicy postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawe opakowan na potrzeby Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKAC]I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W zwigzku z zapytaniami dotyczacymi specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia zlozonymi przez Wykonawcdw,
Zamawiajacy, Ginekologiczno - Polozniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na
podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamoéwien publicznych ((tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579)
udziela wyjasnien:

Pytania z dnia 26 .10.2017r.

Dotyczy Czeé¢ nr 2:

1. Prosimy o odstapienie od wymogu, aby rekawy papierowo-foliowe byly zgodne i posiadaly na linii zgrzewu fabrycznego oznaczenie norm EN
868-2 1 4, ktore nie dotycza rekawdw do sterylizacji.
2. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie rekawéw papierowo-foliowych do sterylizacji oznakowane wylacznie normami 868- 3 i 5 oraz

11607- 1127

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis w SIWZ dotyczacy czgsci 2 poz. 1, jednoczes$nie dopuszczajac oznaczenie normy 868 — 315
11607-1, 2 w linii zgrzewu fabrycznego.

3. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby przed pierwsza dostawa zostal wykonany test szczelnosci zgrzewéw wykonany przez wykonawce oferujacy

opakowania w miejsce kalibracji i regulacji zgrzewarek przez autoryzowany serwis?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.
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