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Uczestnicy postepowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartoéci zaméwienia powyzej réwnowartosci kwoty
okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamdéwien
publicznych na dostawe wyrobé6w medycznych jednorazowego uzytku, opublikowanego w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 11.07.2018r. 2017 /S 131 -298325

WYJASNIENIE NR 3 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W zwiazku z pytaniami dotyczacymi specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia ztozonymi przez Wykonawce, w
imieniu Zamawiajgcego Ginekologiczno - Potozniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieni publicznych ( tekst jednolity

Dz.U.z 2017 poz. 1579) wyjasniam:

est: r

Cze$¢ nr 5 - Akcesoria do monitoréw
Poz. 1

Prosimy o dookreélenie czy chodzi o czujnik wpinany bezpoérednio do monitora czy do kabla przedtuzajgcego.
Odp: Czujnik wpinany do kabla przedtuzajacego.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm i szerokoéci 14,5 cm
Odp: Zgodnie z SIWZ

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm i szerokoéci 17,5 cm
Odp: Zgodnie z SIWZ

Cze$¢ nr 22 - Akcesoria do diatermii
Poz. 1
Prosimy o dopuszczenie elektrody piankowej dzielonej o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni catkowitej 169 cm?2 i

powierzchni przewodzacej 110 cm2 systemem petli Twin-Safe pozwalajacym na réwne rozproszenie pradu, z hydrozelem
Odp: Zamawiajacy dopuszcza

Poz.2i3
Prosimy o dopuszczenie dt. 5m
Odp: Zamawiajacy dopuszcza
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Cze$¢ nr 23 - Czujniki jednorazowe do Nelcor 595, 600
Prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 do oddzielnego pakietu
Odp: Zamawiajacy nie wydziela pozycji 1 do oddzielnego pakietu.

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy zamiennikéw kalibrowanych analogowo, mikrobiologicznie czystych, bezlateksowych,
dla pacjentéw o wadze <3kg i >30kg, zapewniajacych doktadnoéé pomiaru Sp02 £3 cyfry w zakresie 70% do 100%,
odstapienie od wymogu wyswietlania nazwy handlowej czujnika,

Odp: Zgodnie z SIWZ

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy zamiennikéw kalibrowanych analogowo, mikrobiologicznie czystych, bezklejowych,
bezlateksowych, dla pacjentéw o wadze <3kg i >30kg, zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru Sp02 +3 cyfry w zakresie 70% do

100%, zapinanych za pomocg 1 paska piankowego z velcro, odstapienie od wymogu wy$wietlania nazwy handlowej czujnika
Odp: Zgodnie z SIWZ

Czes$¢ nr 29 - Wyposazenie inkubatora Giraffe Family
Prosimy o wydzie pozycji 4 do oddzielnego pakietu
Odp: Zamawiajacy nie wydziela pozycji 4 do oddzielnego pakietu.

Prosimy o wydzielenie pozycji 5 do oddzielnego pakietu
Odp: Zamawiajacy nie wydziela pozycji 5 do oddzielnego pakietu.
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