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                                   Poznań,  dnia  14. 09. 2017 r. 

Dz. Z. P. 23/ 39/ 17                                                

 

 Uczestnicy  postępowania   

       prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o wartości  zamówienia  powyżej   równowartości  kwoty  określonej w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na  dostawę  

wyrobów medycznych jednorazowego użytku, opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   w  dniu  

23.08.2017r.  2017 /S 160 - 329927.   

          WYJAŚNIENIE NR 6  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu 

Zamawiającego Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w  Poznaniu, 

na  podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 

1579) wyjaśniam:  

 

Zestaw nr 1 

Pytanie 1, 

Dotyczy Część 22- Resuscytator. 

 

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość zaoferowania resuscytatora dla dzieci lub wcześniaków jednorazowego użytku z 

zaworem bezpieczeństwa do 40cm H2O z rezerwuarem tlenu z workiem  pojemnościach: 500-635ml ( maseczka w rozmiarze 1-2) i 

220 -280 ml ( maseczka w rozmiarze 0-1). Pakowany pojedynczo. 

 

Odp: Zamawiający  dopuszcza. 

 

Zestaw nr 2 

Część nr 9  

poz.3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji igieł podpajęczynówkowych z prowadnicą typ Pencil Point w dwóch 

rozmiarach G27 x  3 1/2"   (0,42 x 88mm) i G25 x  3 1/2"   (0,53 x 88mm)pozostałe parametry bez zmian? 

Odp: Zamawiający  dopuszcza igły w powyższych  rozmiarach,  przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych przez 

zamawiającego w specyfikacji. 

 

Część  nr 19   

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych ze szlifem Quinke z przezroczystym eliptycznym uchwytem ze wskaźnikiem 

położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR w rozmiarach 18G x 3 1/2" (1,3x88mm) 

różową i  22G x 1 1/2" (0,7x40mm) czarną, kod barwny wg ISO, sterylne, pakowane pojedynczo? 

Odp: Zamawiający  dopuszcza. 
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Zestaw nr 3  

Część  27  

Poz. 1 

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie 

korzystnie na konkurencyjność ofert. 

Odp: Zamawiający  nie wydziela  z części nr 27 poz.1. 

 

 
Część  29 

Poz. 1, 2, 5 

Prosimy o wydzielenie poz. 1, 2, 5 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym 

wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. 

 
Odp: Zamawiający  nie wydziela  z części nr 29 poz.1, 2, 5. 

 

 
Część  30  

Poz. 1 

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie 

korzystnie na konkurencyjność ofert. 

Prosimy o podanie nr katalogowego oryginalnego lub obecnie stosowanego czujnika 

 

Odp: Zamawiający  nie wydziela  z części nr 30  poz.1. 

 

Zestaw nr 4 

Dotyczy Części nr 5 poz. 6 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnej części i dopuści w powyższym zakresie filtr oddechowy 

elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej min. 99,999%, wydajność 

nawilżania powyżej 33 mg H2O/l przy Vt  500 ml, przestrzeń martwa 53ml, masa 30g, zakres objętości oddechowej 150-1500ml-

pakowany pojedynczo? 

Odp:  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

Dotyczy Części nr 13 poz. 1 

Prosimy o dopisanie marginesu błędu w pomiarze określonych przez Zamawiającego długościach na +/- 2 mm. Na rynku nie ma 

żadnych standardów określających sposób pomiaru wymaganych długości, zwłaszcza jeśli nie odnoszą się one do konkretnych część  

Odp:  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

Dotyczy Części nr 22 

Czy zamawiający dopuści resuscytator z workiem o pojemnościach: 500-635 ml (maseczka w rozm. 1-2) oraz  320 ml (maseczka w 

rozm. 0-1), przy spełnieniu pozostałych wymagań? 

Odp:  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 
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Zestaw nr 5 

PAKIET 3 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  drenu o średnicy wew. 7 mm (zew 30 CH) z podłużnym, antyzagięciowym 

prążkowaniem, z 2 łącznikami żeńskimi ¼ cala oraz osobnym łącznik męski (dł. 5 cm, FR 24) do np. przedłużenia lub 

cewników do odsysania z górnych dróg oddechowych. Produkt przeznaczony jest do odśluzowywania, do odsysania z 

drzewa oskrzelowego lub z pola operacyjnego. Miękkie łączniki żeńskie (konstrukcja analogiczna do łączników Maxigrip). 

Pakowane podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierowo-foliowe. 

Odp:  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

PAKIET 5 

1. Prosimy Zamawiającego o wyłącznie z pakietu 5 poz. 1 i 6. Wyłączenie wymienionych pozycji umożliwi złożenie ważnej, 

konkurencyjnej oferty większej liczby Wykonawców. 

Odp: Nie, Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

Poz. 1 

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymagany nebulizator lekowy z drenem ma być z maską, czy z ustnikiem? 

Odp. Zamawiający  wymaga  nebuliztora z drenem i maską. 

 

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora lekowego z drenem o dł. 210 cm 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza dren o długości 210cm. 

 

Poz. 6  

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 

99,99%, z poziomem nawilżania 33 mg H2O/l przy VT=500 ml, przestrzeń martwa 77 ml, masa 24 g, zakres objętości 

oddechowej 300-1000 ml. Pakowany pojedynczo.  

 Odp:  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

PAKIET 13 

Poz. 1 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek do laryngoskopu jednorazowego użytku. 

Odp:  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek do laryngoskopu typu Miller metalowy. W razie wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego prosimy o ponowne określenie ilości zamawianej. 

Odp:  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 
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Poz. 2 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękojeści laryngoskopu światłowodowego z diodą LED, zasilaną bateryjnie (2xAA), 

zgodnej z Green Standard ISO. Ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) 

pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, pakowana pojedynczo.  

Odp:  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

PAKIET 15 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych ręczników celulozowych w opakowaniu po dwie sztuki 

Odp:  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

PAKIET 16 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości. 

Odp:  Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

PAKIET 19 

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga igieł do nakłuć lędźwiowych pakowanych w nierozrywalny, 

wodoszczelny Tyvek, nie zawierający celulozy, zapewniający jałowość na wszystkich etapach transportu i przechowywania. 

Odp:  Zamawiający wymaga igieł pakowanych pojedynczo i nie precyzuje rodzaju opakowania.  

 

PAKIET 21 

Poz.1  

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga cewnika do podawania tlenu wolnego od bisfenolu? 

Odp:  Zamawiający  wymaga cewnika bez zawartości lateksu, DEHP i dopuszcza cewniki wolne od bisfenolu.   

 

Poz. 2 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu mikrobiologicznie czystego. 

Odp: Zamawiający  dopuszcza. 

 

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga cewnika do podawania tlenu wolnego od DEHP i bisfenolu. 

Odp:  Zamawiający dopuszcza cewniki wolne od  DEHP  i  bisfenolu.   

 

                 Z  poważaniem 

         z-ca dyr. d/s Technicznych 

          inż. Czesław Walkowiak 


