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Dz. Z. P. 23/ 17/ 17                                                

 Uczestnicy  postępowania   

       prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o wartości  zamówienia  powyżej   równowartości  kwoty  określonej w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na  dostawę  

wyrobów medycznych jednorazowego użytku, opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej   w  dniu  

23.08.2017r.  2017 /S 160 - 329927.    

               WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu 

Zamawiającego Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w  Poznaniu, 

na  podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 

1579) wyjaśniam:  

Zestaw nr 1 

1.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w Części nr 8 pozycja 3 

sterylnego przyrządu do przygotowywania i transferu leków typu SPIKE, sterylny, z dwoma filtrami: filtrem odpowietrzającym 

(bakteryjnym) o wielkości 3 µm - o skuteczności bakteriologicznej > 99,999%; filtrem płynów (cząsteczkowym) o wielkości                

5 µm - zabezpieczającym przed przedostawaniem się do wnętrza fiolki lub butelki z lekiem cząstek stałych (np. okruchów gumy 

zabezpieczającej fiolkę), z końcówką luer lock, zabezpieczonym sterylną osłonką zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, 

nie zawierającym lateksu, DEHP, PCV, kompatybilnym ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim, 

posiadającym okres ważności cztery dni, pakowanym pojedynczo? 

 Odp: Nie, zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w przyrządu o podanych parametrach. 

2.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Części nr 8 pozycji 3 co pozwoli na 

przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? 

 Odp: Nie, zamawiający nie wydziela z części nr 8 pozycji 3. 

Zestaw nr 2 

Część nr 7 

Czy Zamawiający wymaga wzierniki pakowane folia + papier? 

Odp: Nie, Zamawiający nie wymaga. 

Czy Zamawiający dopuści wzierniki typu CUSCO w rozmiarach XXS-L? 

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

                  Z  poważaniem 

z-ca dyrektora ds. Technicznych 

      inż. Czesław Walkowiak 


